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Projekt wspoétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Lubelskiego, lata 2014-2020,
dziatanie 3.7 Wzrost konkurencyjnosci MSP

Projekt nr RPLU.03.07.00-06-0089/16-00: ,Wdrozenie ustugi VRVT, bedgcej efektem prac B+R nad
opracowaniem kompleksowego programu diagnostyczno-terapeutycznego zawrotow gtowy, z
wykorzystaniem gogli wirtualnej rzeczywistosci nowej generacji, u pacjentow z dysfunkcjg uktadu
przedsionkowego o charakterze obwodowym.”

Lublin, dn. 22.08.2017

PYTANIA | WYJASNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 32017 Z DNIA 16.08.2017
NA ZAKUP | DOSTAWE SPRZETU MEDYCZNEGO

Indywidualna Praktyka Lekarska Tomasz Stankiewicz informuje, iz w dniu 21.08.2017,
wptynety do Zamawiajgcego pytania dotyczgce zapytania ofertowego Nr 3/2017 z dnia 16.08.2017 na
zakup i dostawe sprzetu medycznego - urzadzenia do videonystagmografii oraz kaloryzatora
powietrznego. Ponizej zamieszczam tresc pytan wraz z odpowiedziami Zamawiajgcego.

Pytanie 1,
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie VNG ze sterownikiem podtgczanym do komputera za pomocg
jednego kabla USB (urzadzenie posredniczace), do ktérego podtgczane sg gogle?

Odpowied? Zamawiajgcego:
Nie. Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzan z uzyciem dodatkowych urzadzen posredniczgcych
pomiedzy maska VNG, a komputerem.

Pytanie 2
Czy Zamawiajacy dopusci kamere video o szybkosci rejestracji 60 Hz o rozdzielczosci kamer 320x240

Uzasadnienie: Nie ma potrzeby stosowania wiekszej rozdzielczosci i szybkosci rejestracji, zeby
wykresli¢ ruch gatki ocznej, poza tym przy takiej rozdzielczosci pliki zajmujg duzo miejsca na dysku.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania kamer w goglach VNG o gorszych parametrach niz
w zapytaniu ofertowym, czyli o mniejszej rozdzielczosci i mniejszej szybkosci rejestracji.

Pytanie 3
Czy Zamawiajacy dopusci kamere o rozdzielczosci katowej 0,4 stopnia?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania kamer w goglach VNG o gorszych parametrach niz w
zapytaniu ofertowym.

Pytanie 4

Czy Zamawiajacy dopusci gogle bez wbudowanej diody LED?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania gogli bez wbudowanej diody LED.
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Pytanie 5
Czy Zamawiajacy dopusci system VNG bez testéw anty-sakkadowych oraz z stymulacjg
optokinetyczng za pomoca listwy Swietlnej zamiast rzutnika/ekranu LCD?

Uzasadnienie: Listwa zapewnia prawidtowg stymulacje optokinetyczng, mozliwa jest realizacja w
ptaszczyznach horyzontalnej i wertykalnej.

Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania innego sposobu stymulacji optokinetycznej jak opisana w
zapytaniu ofertowym — czyli do wyboru stymulacja za pomoca ekranu LCD lub rzutnika (projektora).
Zamawiajgcy nie dopuszcza réwniez systemu bez testow anty-sakkadowych.

Pytanie 6
Czy Zamawiajacy dopusci oprogramowanie w jezyku angielskim?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy wymaga oprogramowania w jezyku polskim. Wyboér dodatkowych jezykéw w
oprogramowaniu jest dopuszczalny.

Pytanie 7
Czy Zamawiajgcy dopusci osobny modut do wykonywania testéw pchniecia gtowg?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Nie. Zamawiajgcy nie dopuszcza osobnych modutéw do wykonywania testéw pchniecia glowa.

Pytanie 8
Czy Zamawiajgcy dopusci system z mozliwoscig przeprowadzania testow Lateral, LARP i RALP
zamiast HOR, VOR, LARP i RALP?

Uzasadnienie: Proponowana konfiguracja zapewnia mozliwosé diagnostyki wszystkich szesciu
kanatéw pétkolistych i stymulacje w naturalnych ptaszczyznach potozenia kanatéw

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Tak. Zamawiajgcy dopuszcza modyfikacje i inne warianty w/w testéw przy zachowaniu tej samej
wartosci diagnostycznej.

Pytanie 9:
Czy Zamawiajacy dopusci kaloryzator z zakresem regulacji temperatury od 12 do 50 stopni?

Odpowied? Zamawiajgcego:
Tak. Zamawiajacy dopuszcza kaloryzator o lepszych parametrach, w tym o szerszym spektrum

regulacji temperatury bodzca. N
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(Podpis, pieczec osoby Zamawiajgcego)




